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Wprowadzenie

• Stymulator bezelektrodowy Micra Transcatheter Pacing System (TPS, Medtronic):
• ok. 10x mniejszy od tradycyjnego (długość: 25.9 mm, średnica 6.7 mm, waga: 1.75 g) 

• wszczepiany przezcewnikowo, przez żyłę udową do prawej komory serca

• alternatywa dla rozruszników klasycznych u wybranych pacjentów

• Micra Investigational Device Exemption trial (IDE) wykazało, że implantacja 
rozrusznika bezelektrodowego jest bezpieczna i skuteczna, ponadto, wiąże się z 
48% redukcją ryzyka wystąpienia istotnych powikłań



Cel badania

• Porównanie wyników odległych implantacji rozrusznika bezelektrodowego
(Micra VR) z klasycznym rozrusznikiem jednojamowym w zakresie 
częstości reinterwencji, powikłań odległych oraz śmiertelności całkowitej w 
obserwacji dwuletniej. 



Materiał i metodyka

• Grupę badaną stanowiło 6 219 pacjentów, u 
których implantowano rozrusznik Micra VVI 
pomiędzy marcem 2017 r. i grudniem 2018 r.

• Do grupy kontrolnej włączono 10 212
chorych po implantacji przezżylnego
rozrusznika jednojamowego



Wyniki



Wyniki

U chorych ze stymulatorem bezelektrodowym w porównaniu z pacjentami z klasycznym rozrusznikiem
jednojamowym:

• istotnie rzadziej występowały reinterwencje
• istotnie rzadziej obserwowano powikłania przewlekłe



Wyniki

Nie było różnic w zakresie śmiertelności całkowitej między pacjentami z stymulatorem
bezelektrodowym w porównaniu z chorymi z klasycznym rozrusznikiem VVI



Wnioski

W omawianym badaniu implantacja bezelektrodowego rozrusznika Medtronic
Micra VVI związana była z 38% redukcją reinterwencji oraz 31% redukcją 
powikłań odległych.

Śmiertelność całkowita w obserwacji 2-letniej nie różniła się znamiennie 
między chorymi z implantowanym rozrusznikiem bezelektrodowym oraz 
układem przezżylnym.


