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MICRA AV CED



Wprowadzenie

• Stymulator bezelektrodowy Micra AV zapewnia
stymulację komorową zsynchronizowaną z rytmem przedsionków1

• W badaniu Micra AV Coverage with Evidence Development (CED) 
oceniono wyniki leczenie za pomocą Micra AV u pacjentów 
objętych ubezpieczeniem Medicare w USA2

1 JACC Clin Electrophysiol 2020; 6:94-106

2 Eur Heart J 2022; 43:1207-15



Cel badania

• Ocena
• charakterystyki klinicznej

• powikłań w obserwacji 30-dniowej

• 2-letniego rokowania 

pacjentów z wszczepionym stymulatorem bezelektrodowym Micra AV 
w porównaniu ze współczesną populacją osób z implantowanym 
przezżylnie klasycznym, dwujamowym układem stymulującym



Metody

• Micra AV CED
• Rejestr Medicare pacjentów z Micra AV i klasycznym, dwujamowym 

stymulatorem serca 

• Rekrutacja
• Luty 2020  - grudzień 2021

• Analiza typu propensity score overlap weights

7471 pacjentów z Micra AV

107 800 pacjentów z klasycznym 
stymulatorem 



Charakterystyka wyjściowa – wybrane 
parametry

Micra AV Klasyczny, dwujamowy 
stymulator

N=7471 N=107800

14,9% 2,0% P<0,0001

P<0,0001

48,0% 34,4% P=0,0001

46,2% 38,3% P<0,0001

41,4% 30,6%

Schyłkowa niewydolność nerek

Dysfunkcja nerek

Cukrzyca 

Niewydolność nerek

Charlson Comorbidity Index P<0,00014,9 3,8



Wyniki

Micra AV Klasyczny, dwujamowy 
stymulator

N=7471 N=107800

8,6% 11,0% P<0,0001

P<0,0001

1,4% 4,1% P=0,0001

1,4% 0,8% P<0,0001

6,0% 3,5%

Powikłania w ciągu 30 dni

Powikłania związane z urządzeniem

Perforacje

Śmiertelność w ciągu 30 dni

Analiza propensity score overlap weights



Reinterwencje Śmiertelność całkowita



Wnioski

• Pacjenci po implantacji stymulatora 
bezelektrodowego Micra AV mają niższe 
dopasowane ryzyko powikłań w ciągu 30 dni 
i pół roku w porównaniu do pacjentów z 
klasycznym, dwujamowym układem 
stymulującym mimo większej liczby 
wyjściowych chorób współistniejących. 
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