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The REINFORCE project



Wprowadzenie

• Infekcje kardiologicznych urządzeń wszczepialnych to rzadkie, ale 
poważne powikłanie.1

• Koperta antybakteryjna TYRX redukuje ryzyko tych infekcji, 
szczególnie u pacjentów poddanych zabiegom wysokiego ryzyka, tj. 
wymianie, rozbudowie, rewizji czy implantacji CRT-D.2

1 Europace 2020;22:515–49

2 N Engl J Med 2019;380: 1895–905



Cel badania

• Ocena wpływu zastosowania koperty antybakteryjnej TYRX na 
występowanie powikłań infekcyjnych w codziennej praktyce 
klinicznej. 



Metody

• REINFORCE project
• Identyfikacja czynników ryzyka infekcji u pacjentów poddanych 

implantacji/wymiany/rewizji/rozbudów CIED firmy Medtronic
• Dane z 11 włoskich ośrodków biorących udział w One Hospital ClinicalService

• Rekrutacja
• sierpień 2016  - maj 2022

• Grupa badana
• Kolejni pacjenci, u których zastosowano kopertę antybakteryjną TYRX (decyzja 

operatora)
• Grupa kontrolna – pacjenci, u których nie zastosowano koperty antybakteryjnej

• Obserwacja zgodnie z lokalną praktyką
• Kontrola rany 10-15 dni po zabiegu
• Kolejne kontrole co 3-6 miesięcy (ICD lub CRT) lub 6-12 miesięcy (stymulator)

1819 włączonych pacjentów



Charakterystyka wyjściowa – wybrane 
parametry

1819 pacjentów

CHA2DS2-VASc ≥4

Koperta TYRX Grupa kontrolna

BMI kg/m2

N=872 N=947

58,9% 42,3% P<0,001

P=0,001

LVEF, %

PADIT 

27,1±4,1 26,5±4,4 P=0,049

40,7±13,2 46,2±14,9 P<0,001

5,6±3,1 3,3±2,8



Powikłania infekcyjne



Powikłania infekcyjne w zależności od wyniku 
w skali PADIT



Wnioski

• Ryzyko powikłań infekcyjnych wynosi ok. 2% 
w obserwacji rocznej.

• Zastosowanie koperty antybakteryjnej TYRX 
u pacjentów z CIED w codziennej praktyce 
klinicznej zmniejsza ryzyko infekcji 
systemowej i infekcji loży o ok. 60%.
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